


  
 

 

PLU-70  - 2 -  
 
 

<目录> 
 

1. 产品概况 .................................................................................................................. 3 
1-1.  前言 ......................................................................................................................... 3 
1-2.  危险、警告、注意、注记的定义 .............................................................................. 3 

2. 安全上的在重要信息 ................................................................................................ 4 
2-1.  危险事项 .................................................................................................................. 4 
2-2.  警告事项 .................................................................................................................. 4 
2-3.  注意事项 .................................................................................................................. 5 

3. 产品构成 .................................................................................................................. 6 
3-1.  主机及标准附件 ....................................................................................................... 6 
3-2.  外形图 ...................................................................................................................... 7 
3-3. 各部分的名称与作用 ................................................................................................ 8 
3-4.  方框图 ...................................................................................................................... 10 

4. 使用方法 .................................................................................................................. 11 
4-1.  使用注意事项 ........................................................................................................... 11 
4-2.  与装配场所有关的注意事项 ..................................................................................... 11 
4-3.  系统设计上的注意事项 ............................................................................................. 11 
4-4.  装配方法 .................................................................................................................. 12 
4-5.  配线方法 .................................................................................................................. 14 
4-6.  配管方法 .................................................................................................................. 16 

5. 操作方法 .................................................................................................................. 17 
5-1.  启动准备 .................................................................................................................. 17 
5-2.  启动方法 .................................................................................................................. 17 
5-3.  关闭检测仪方法 ....................................................................................................... 19 

6. 保养检查 .................................................................................................................. 20 
6-1.  维护模式 .................................................................................................................. 20 
6-2.  气体校正方法 ........................................................................................................... 22 
6-3.  其他调节和清扫方法 ................................................................................................ 22 
6-4.  各种零部件的更换方法 ............................................................................................. 22 

7. 关于保管、移动及废弃 ............................................................................................. 23 
7-1.  保管或长时间不使用时的处置 .................................................................................. 23 
7-2.  移动或者重新投入使用时的处置 .............................................................................. 23 
7-3.  产品的废弃 .............................................................................................................. 23 

8. 故障诊断 .................................................................................................................. 24 

9. 产品规格 .................................................................................................................. 25 
9-1.  规格一览 .................................................................................................................. 25 
9-2.  附件一览 .................................................................................................................. 25 

 



1 产品概况 1-1. 前言 
 

 - 3 - PLU-70 
 
 

 
 
 
 
 

1 

产品概况 
 
 
 
 

1-1. 前言 
 

感谢您购买气体检测仪 GD-70D 系列专用热分解单元 PLU-70。请对照您所购买的产品型号与本说明书，进

行确认。 
 

本机是气体检测仪 GD-70D 系列专用热分解单元，请务必与母机 GD-70D 系列组合使用。 
本使用说明书说明将本机（PLU-70）组合在气体检测仪的状态下如何使用，因此有关基本的使用方法，请遵

照母机 GD-70D 系列的使用说明书。本书以补充 GD-70D 系列的使用说明书的形式进行记述。 
为了正确使用本机，请同时仔细阅读本书和 GD-70D 系列使用说明书，在理解内容之上使用。 

 
 

1-2. 危险、警告、注意、注记的定义 
 

危险 该标识表示错误使用时“可能导致死亡、人体或物品的重大损失”之意。 

警告 该标识表示错误使用时“可能导致身体或物品的重大损失”之意。 

注意 该标识表示错误使用时“可能导致身体或物品的轻微损失”之意。 

注记 该标识表示使用建议之意。 
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产品规格 
 
 
 
 

9-1. 规格一览 
 
电源显示 POWER 指示灯点亮(绿色) 
推荐电源电缆 CVV 等的电缆（1.25sq）、2 芯 
电源 DC24V±10% 

耗电量 最大 25W 
配管连接口 Rc1/4(附带 0.DΦ6-1t 铁氟龙管用阳螺纹接头<PP>) 
使用温度范围 0～40℃（应无剧烈变化） 
使用湿度范围 30～80%RH（应无结露） 
结构 箱型、壁挂型 
外形尺寸 约 70(W)×120(H)×145(D)mm（突起部除外） 
质量 约 0.9kg 
外观颜色 主机：灰色 

前门：白色 
 
 

9-2. 附件一览 
 
 使用说明书 
 橡胶保护端盖 
 专用操作杆 
 专用U字形管 
 
 
 


